
 
Datum 12.11.27 Programmstart 12:07  
Name des Prüfers Jess  
Kommentar Novodur P2HT weiß 11236, nicht vorgetrocknet  
Material ABS Acrylnitril_Butadien-Styrol  
Probengewicht in g 4,77  
Dichte 1,05  
Heiztemperatur 160  
Messzeit 0 : 19 : 47  
Lufttemperatur °C 26,2  
rel. Luftfeuchte % 45,1  
Luftdruck hPa 982,9  
Wassergehalt [%] 0,1809  
Wassergehalt [ppm] 1809  
Wassergehalt [mg] 8,63  
 
Gerätestatus: 11613  
Programm: 4.00i  
Die Daten wurden gespeichert unter: C:\FMX\Datenprotokolle\FMX\Data\FMX121127-1207  
 
 
 

 

 

Labordienstleistungen, Feuchtemessgeräte 

HeGo PolyForm 
Auf der Insel 18 
D-34388 Trendelburg 
Phone: +49(0)5675-725 116 
E-Mail: www.hego-polyform.de/kontaktformular.php 

Ansprechpartner: Karl-Heinz Jess 

Analyse Wassergehalt  
Water Content Analyzer 

Dienstag, 27. November 2012 
12:29:07 



 


