
Sollwert Restfeuchte ist vorhanden!
 
    - Pruefdatum :         03.04.2019
    - Startzeit :                09:28:16
    - Material :                Ultraform N2640 Z4
    - Kurzzeichen :        POM+PUR
    - Pruefer :                 Admin
    - Messgeraet :        RA-MA60 - 534938
    - Bemerkungen :    Muster 12 für Kunde X

    - Art-Bez :                 
    - Startgewicht :        0.00001 g
    - max Feuchte <=:  0.05 %
    - int-Art-Nr :               
    - Charge/LOT :       ohne
 
 
Messung beendet, bitte bestätigen
 
Uhrzeit: 09:28:52 -  akt. Feuchte :   0.0259 %
 
 
    Unterschrift......................................................
 
 Ende der Messung bestätigt! 
 
 - 
Übertrocknung: Material vermutlich übertrocknet. Bitte 
Temperatur absenken und/oder Trocknungzeit verringern! 
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