Sollwert Restfeuchte ist vorhanden!

- Pruefdatum : 06.04.2018

- Startzeit : 12:44:32

- Material : Ultramid A3Z
- Pruefer : Mustermann1

- Messgeraet : RA-MABD
- Bemerkungen : Beispiel 2 fur Webseiten

- Art-Bez :

- Startgewicht : 0.00001
-max Feuchte <=: 0.1 %

- int-Art-Nr :

- Chargef/LOT : X2-Test

Unterschift......onnnnnanmunanmis

Uhrzeit: 12:46:13- 0.0782%
Uhrzeit: 12:46:43- 0.0929%
Uhrzeit: 12:47:13- 0.0969%
Uhrzeit: 12:47:43- 0.0966%
Uhrzeit: 12:47:43- 0.0967%
Messung beendet, bitte bestatigen
Ende der Messung bestatigt!

Restfeuchte in Ordnung!

HeGo PolyForm

Auf der Insel 18

34388 Trendelburg / Germany
Phone: +49(0)5675-725 116
eMail:
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